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국문 요약 

 

성견에서 미니스크류 안정성에 영향을 주는 pre-drilling 효과 

 

본 연구는 교정용 미니스크류의 식립을 위해 Er,Cr:YSGG laser(Waterlase 

MD)를 이용하여 pre-drilling 을 시행했을 때 생물학적 안정성을 평가하고자 

하였다. 6 마리의 성견 beagle dog 을 사용하여 하악 좌우측에 각각 pre-

drilling 없이 식립한 군과 pilot drill bur 를 이용하여 pre-drilling 한 군과 

laser 를 사용하여 pre-drilling 후 미니스크류를 식립한 군으로 나누고 각 부위에 

교정용 미니스크류를 식립하여 3 주, 12 주 동안 하중을 주어 실험하였다. 

 

1. 전체 미니스크류 식립 성공률은 85.4% 였으며, 식립 방법에 따른 

성공률(%)은 non-drilling 94.1%, bur-drilling 93.8%, laser-drilling 

66.7% 순이었으며, 3 군간 통계적 유의차가 있었다(P<0.05) 

2. 식립 토오크는 laser-drilling 15.9 Ncm, non-drilling 15.2 Ncm, bur-

drilling 10.5 Ncm 순으로 값이 컸으며, bur-drilling 군은 나머지 군에 비해 

유의하게 낮았다(P < 0.05). 

3. 모든 군에서 동요도는 식립 시 가장 적은 값을 나타내었다. Bur-drilling 의 

경우 3 주에서 증가한 후 12 주까지는 비슷한 수치를 보였다. 3 주와 6 주에서 

bur-drilling 군이 non-drilling 군에 비해 유의성 있게 높은 동요도를 

나타냈다(P < 0.05). 
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4. 골접촉률의 경우, 시간이 지남에 따라 모든 군에서 감소의 양상을 

나타냈으며, non-drilling 군과 laser-drilling 군은 bur-drilling 군에 비해 

유의하게 높은 값을 나타내었다(P < 0.05). 

5. 전제 골 면적 비율은 non-drilling, laser-drilling, bur-drilling 순이었으나 

통계적으로 유의한 차이는 없었다. 

6. Bur-drilling 군에서 12 주에 골 흡수 깊이는 증가하였고, 나머지 군은 

감소하였다. Non-drilling 군은 나머지 군에 비해 유의성 있게 깊이가 

감소하였다(P < 0.05). 

 

이상의 결과에서 laser-drilling 군에서 높은 탈락율을 보였으며, non-drilling 

방법으로 식립된 미니스크류 군에서 12 주동안 안정적으로 유지됨을 보여주었다. 

레이저를 이용한 pre-drilling 방법에서 보인 탈락률을 고려하여 피질골의 

열변성을 최소화할 수 있는 냉각 방법 등을 생각해 보아야 할 것이다. Laser-

drilling 의 경우, 초기안정성이 양호하더라도 탈락률을 많이 보인 것으로 보아 

열변성 같은 생물학적 안정성에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 생각된다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

핵심되는 말 : 교정용 미니스크류, 조직학적 소견, Er,Cr:YSGG laser, pre-drilling 
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성견에서 미니스크류 안정성에 영향을 주는 pre-drilling 효과 

 

 

<지도교수 황 충 주 > 

연세대학교 대학원 치의학과  

양 재 홍  

 

Ⅰ. 서론 

 

성공적인 교정치료의 요소로는 고정원의 확보와 조절, 원치 않는 부작용의 최소화, 

교합의 안정화, 안모의 심미성이 있다. 교정용 미니스크류는 여러 골격성 고정원 

중에서 식립과 제거가 용이하며, 구강 구조물에 대한 손상을 최소화 할 수 있으며, 

다양한 부위에 적용이 가능하며, 비용이 적은 장점이 있어 널리 적용되고 있으며, 

많은 증례가 보고되고 있다 (Park 등, 2001; Kyung 등 2003; Roth 등 2004; 

Carano 등, 2005). 

교정용 미니스크류의 초기 안정성은 미니 스크류의 탈락률에 영향을 미칠 수 있는 

중요한 요소이기 때문에 매우 중요하다. 왜냐하면 미니스크류의 동요를 차단하여 

골계면의 신생골 형성에 영향을 주기 때문이다(Huja 등, 2005). 
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미니스크류는 식립 시 pre-drilling 을 시행하는 self-tapping 미니스크류와 pre-

drilling 이 필요 없어 식립이 간편하고 시간이 단축 되며 pre-drilling 시 발생할 수 

있는 열손상이 적은 self-drilling 미니스크류로 나눌 수 있으며, 미니스크류의 

성공률을 높이기 위해 식립 방법이나 디자인에 대한 연구가 많이 이루어 졌다. 

미니스크류의 생물학적 안정성에 대한 많은 대한 연구들이 많이 행해졌는데(Kyung 

등 2003; Deguchi 등, 2003; Carano 등, 2004), 식립 부위 골의 질과 양, 식립 

부위의 연조직 상태, 스크류 디자인(외경, 내경, 나사부의 길이와 형태), 식립 

방법(self-tapping, self-drilling), 식립 시 골조직에 대한 손상정도, 하중조건(적용 

시기, 크기), 구강위생 등이 미니스크류의 안정성에 관여하는 요인으로 알려져 

있다(Park 등, 2006, 황 등, 2007). 특히 식립 시 pre-drilling 이 안정성에 어떤 

영향을 주는 지에 관해 관심을 가지게 되었다.  

이러한 연구결과에 따르면 self-tapping 미니스크류에 비해 self-drilling 

미니스크류가 초기 안정성에 있어서는 더 뛰어난 것을 알 수 있다(Chen 등, 2008: 

Heidemann 등, 2001: Kim 등, 2005). 하지만 self-drilling 미니스크류의 경우 

하악골과 같이 피질골이 두껍거나 골밀도가 높은 부위에 식립 시 발생하는 응력으로 

인한 골의 휨이나 미세골절(microdamage) 등으로 인한 골흡수, 식립 각도로 인한 

미끄러짐 등이 발생할 수 있고 일정한 식립 방향을 유지하기 힘들기 때문에 치근 

손상이나 원치않는 방향으로 식립 등이 일어날 수 있다(Park 등, 2006). 이러한 경우 

비록 self-drilling 미니스크류를 식립하더라도 pre-drilling 을 시행하는 것이 

임상적으로 유리할 수 있다. 

최근 의학 분야뿐만 아니라 치의학 분야에서도 레이저의 임상적 적용이 늘어나고 

있으며 최근 보철용 임플란트 식립을 위한 pre-drilling 시에도 laser 가 대안으로 
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많이 사용되고 있다. 일반적인 laser 의 장점으로는 살균상태의 유지, 출혈 및 통증의 

감소, 정밀한 절단, 한가지 기구로 용도에 따라 조사 방식을 달리하면 절개, 지혈 등 

여러 가지 효과를 나타내므로 기구수가 줄어들며 보통 봉합이 필요 없고 적은 반흔을 

남기는 것 등을 들 수 있다. 또한 기계적인 진동이 없고 조직과 직접적인 접촉 없이 

삭제가 가능하여 복잡한 형태의 삭제가 가능하다고 하였다(Wang 등, 2005).  

Chen 등(2008)은 이에 반해 통상적인 bur 를 이용하여 pre-drilling 을 시행하는 

경우 열에 의한 골 손상이 발생할 수 있다고 하였는데, 온도상승에 의한 손상을 

최소화 하기 위해서는 간헐적인 drilling, 충분한 irrigation 이 추천되고 있다. 여러 

연구에 의하면 drill 이 여러 번 반복되어 사용되면 온도 증가를 피할 수 없게 되어 

골손상이 야기되며 이로 인해 치료에 영향을 미친다고 하였다(Chen 등, 2008). 

이러한 문제점을 보완하기 위해 Er,Cr:YSGG laser 가 대안으로 사용되기 

시작하였는데 Wang 등(2005)은 Er,Cr:YSGG laser 는 CO2 laser 나 ND:YAG laser 

보다 물에 대한 흡수율이 높고 파장이 가지는 광학적 특성 때문에 주변 조직에 대한 

열손상을 최소화할 수 있다고 하였다. Er,Cr:YSGG laser 는 2.78µm 의 파장을 

가지며 조직, 특히 물에 대한 흡수율이 높아 주변 조직에 대한 열손상과 조직의 

탄화를 최소화하면서 연조직이나 경조직을 효율적으로, 정확하게 자를 수 있다고 

알려져 있다(Wang 등 2005). 따라서 적절한 조사조건 하에 laser 를 적용한다면, 

실제 임상에서 미니스크류 식립 시 효과적으로 pre-drilling 을 시행할 수 있을 

것이다. 하지만 교정용 미니스크류의 사용을 위해 laser 를 이용하여 pre-drilling 을 

시행했을 때 안정성에 어떠한 영향을 미치는 지에 대한 연구는 미미한 실정이다. 

최근 김 등(2009)은 물방울 레이저의 노출시간과 tip 의 폭경에 따른 와동 형성 

깊이와 폭에 대한 연구를 통해, 와동의 모양은 하방으로 들어갈수록 좁아지는 
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원뿔형태였으며, 1 mm 피질골 천공에 직경 0.6 mm tip 으로 9 초의 시간이 소요되며, 

형성된 hole 의 직경은 0.8 mm 라고 보고하였다. 미니스크류의 식립토오크는 laser 

pre-drilling 을 시행하지 않은 군보다 낮은 값을 보고하였으나, 동물 사체를 이용한 

실험으로 생체에서 반응이 필요한 실정이다. 

이에 본 연구는 미니 스크류의 식립 방법에 따른 초기 안정성을 비교하기 위해 

동물실험을 통하여 laser 를 이용한 pre-drilling 을 시행한 미니스크류와 pre-

drilling 을 시행하지 않은 미니스크류, bur 를 이용하여 pre-drilling 한 미니스크류를 

물리적, 조직학적인 측면에서 비교 분석하였다. 
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Ⅱ. 재료 및 방법 

 

1. 실험동물과 실험 재료 

 

본 연구는 12 개월 이상 된 체중 10~13kg 인 건강한 웅성 성견(Beagle dog) 

6 마리를 대상으로 하였다. 실험 동물의 구입, 선택, 관리 및 실험 술식 등은 

연세의료원 실험 동물 위원회의 동물 실험 규정에 의거하여 시행하였다.  

  Pre-drilling hole 의 형성은 Waterlase MD(BiolaseⓇ Technology, Inc. 

SanClemente, CA, USA)를 이용하였다. Waterlase MD 는 Er,Cr:YSGG laser 로 

2.78 µm 의 파장(wave length)을 가지며, 펄스 지속시간(pulse duration), 

반복률(repetition rate), power, 물과 공기의 분사량 등을 다양한 임상적용 상황에 

따라 조절할 수 있다(Fig. 1). 

 

Fig. 1. Waterlase MD 
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실험에 사용될 교정용 미니스크류는 직경 1.5 mm, 식립길이 7 mm 의 non-

drilling 형의 원통형 (SPL-1506H, Biomateials Korea Inc., Seoul, Korea)를 

선정하였으며 총 48 개를 식립하였다. 

 

 

2. 실험 방법 

 

실험동물에 Atropine 0.05 mg/Kg 을 피하 주사하고, Rompun 2 mg/Kg 과 

Ketamine 10 mg/Kg 을 정맥 주사하여 전신마취를 유도한 후 2% Enflurane 으로 

마취를 유지하였고 실험 동안 보온 패드(heating pad)로 체온을 유지하며 심전도를 

관찰하였다. 모든 실험은 피질골이 두꺼워 실제 임상에서도 pre-drilling 이 필요한 

경우가 많은 하악골을 대상으로 시행하였다. 또 미니스크류 식립 시, 식립 부위에 

에피네프린(1:100,000)이 포함된 2% 염산 리도케인을 이용하여 침윤 마취도 함께 

실시하였다. 

 

가. 미니스크류 식립 

 

미니스크류의 식립 위치는 기존 연구에서 치근과의 접근도를 CT 촬영을 통해 

확인한 후 수직 수평적인 위치를 참고하여(차 등, 2008) 결정하였으며, 하악에서 제 

2, 3, 4 소구치와 제 1 대구치의 치근 사이로 결정하였다(Fig. 2).  
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Fig. 2. Schematic image for mini-screw insertion. a and b, axial and sagittal 

images for the localization of mini-screws; c. force applied reciprocally by 

elastic chain. 

 

(1) Pilot drill 을 이용한 pre-drilling procedure  

 

식립 전에 12 번 blade 로 5-10 mm 의 잇몸 절개 후, Pilot drill(PD-25-1.2 

Dentos Inc. Daegu, Korea)을 이용하여 식염수 관주 하에 300 rpm 속도로 pre-

drilling hole 을 형성하였다. Depth gauge 를 drill 에 삽입하여 2 mm 의 depth 를 

유지하였다. 
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(2) Laser 를 이용한 pre-drilling procedure 

 

  Waterlase MD 를 이용하여 2a mode(power 3.5 W, water 14%, air 18%)로 

연조직 절개후, 2b mode(power 5.25 W, water 55%, air 65%)로 기존 김 

등(2009)의 연구에 기초하여 1.3mm 의 피질골의 와동을 형성할 수 있는 시간인 

13 초 동안 직경 0.6 mm 의 tip 을 이용하여 pre-drilling hole 을 형성하였다. 

Laser 는 골표면에 수직으로 조사하였으며 골표면에서 1 mm 정도 떨어져서 

핸드피스의 헤드를 위치하였으며 와동 형성후에 probe 를 이용하여 와동의 깊이를 

확인하였다 (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Laser pre-drilling procedure with Waterlase MD 
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(3) Non-drilling procedure 

 

식립 전에 12 번 blade 로 5-10 mm 의 잇몸 절개하였다. 

 

모든 군에서 미니스크류의 나사산이 치조골에 완전히 들어가는 것을 확인하였다. 

최종 식립 전에 토오크 센서(Mark-10, MGT50, USA)를 이용하여 최대 식립 

토오크를 Ncm 단위로 측정하였으며 식립 후 동요도 측정기(Periotest, Simens, 

Germany)를 이용하여 동요도를 계측하였다. 

  미니 스크류 양측에 탄성 체인을 걸어 즉시 부하를 시행하였다. 이때 탄성체인은 

force gauge 를 이용하여 250-300 gm 범위의 힘을 부여하였으며 3 주마다 동요도 

측정 후 교체하였다. 희생 12 주 전에 처음으로 식립하고, 3 주전에 추가로 식립하여 

12 주, 3 주 동안 힘을 가한 군을 비교하기로 하였다(Fig. 4). 

 

 

 

Fig. 4. Timetable for placing mini-screws. Mini-screws were implanted before 

12 weeks and 3 weeks before euthanasia. w=weeks 
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식립 후에는 감염을 방지하기 위해 Cefazoline 10mg/kg 을 3 일간 투여하였고 

실험기간 동안 동물의 구강위생을 위해 클로로헥시딘 용액을 이용하여 매일 

구강양치를 시행하였다. 12 주 후 미니스크류에 대한 동요도 측정 후 3 주 부하군과 

12 주 부하군을 동시에 제거하였다. 

 

 

3. 조직 시편의 제작 

 

실험동물은 12 주 후 미니스크류에 대한 동요도 측정 후 희생시켰다. 실험 동물을 

희생한 후 low-speed diamond wheel 을 이용하여 미니스크류 헤드의 중심에 근, 

원심으로 notch 를 형성하였다. 미니스크류가 포함된 조직 블록을 채취한 후 10% 

포르말린 용액에 1 달간 고정했다. 조직 고정 후 조직 표본을 14 일 동안 70~100% 

점진적 고농도의 알코올에 탈수시키고 hydroxyethyl metachrylate 에 포매한 후 

광중합기를 이용하여 진공상태에서 경화시켰다. 레진 포매된 조직 블록은 미니 임플란트 

헤드에 형성된 notch 와 미니스크류의 tip 을 연결한 평면을 기준으로 절단하였으며, 

100-110 µm 두께의 비탈회 표본을 제작하고 toluidine blue로 염색하였다 

 

 

4. 조직계측학적 분석 

 

 조직 슬라이드를 광학 현미경 하 100 배로 촬영하여 BMP 파일로 저장하고 이를 

Image-Pro Version 3.0(Cybernetics Media, U.S.A.) 프로그램을 이용하여 
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계측하였다. 미니스크류의 800 μm 내에서 조직형태계측이 이루어졌으며(Roberts 등, 

1987) 측정변수로 골접촉률(bone implant contact)과 골면적비율(BV/TV, Bone 

volume/Total volume)을 %로 계측하였다(Fig. 5) 

 

 

 

Fig 5. Histomorphometry analysis for BIC(bone-implant contact) and 

BV/TV(bone volume/total volume). 

 

 

Crater depth 는 미니스크류 좌,우 피골 상연의 가상 연장선에서 골 흡수부의 가장 

깊은 곳까지의 직선거리를 Image-Pro Version 3.0(Cybernetics Media, U.S.A.) 

프로그램을 이용하여 측정하여 계측하였다(Fig. 6)(Duyck 등, 2001). 
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Fig 6. Histomorphometry analysis for crater depth. CD, crater depth 

 

 

5. 통계 분석 

 

  각각의 변수에 대해 군마다 평균과 평균의 표준 오차(SEM, standard error of 

mean)를 구하였으며, 계측된 자료들을 SPSS 12.0 프로그램(SPSS Inc., Illinois, 

USA)을 이용하여 통계처리 하였다. 식립방법에 대한 식립 토오크, 동요도의 

교호작용 분석을 위해 one-way ANOVA test 후 사후 검정을 시행하였다. 

골접촉률과 골면적비율, crater depth 에서는 일반선형모형을 이용하여 다중분석 후 

사후검정을 시행하였다. 
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Ⅲ. 결 과 

 

1. 미니스크류 성공률 
 

 

식립된 총 48 개의 미니스크류 중 7 개의 미니스크류가 심한 동요도를 보여 7 개가 

실패하였다. 전체 식립 성공률은 85.4% 였으며, 식립 방법에 따른 성공률은 non-

drilling, bur-drilling, laser-drilling 순이었으며. 3 군간 통계적 유의차가 

있었다(Table 1). 

 

Table 1. Success rate of mini screw by insertion methods  

Group 
 Successful  Failed Total 

Sig 
 Screws Screws Screws 

Non-Drilling 
N 16 1 17 

* 
Total % 94.1% 5.9% 

 

Laser-Drilling 
N 10 5 15 

* 
Total % 66.7% 33.3% 

 

Bur-Drilling 
N 15 1 16 

* 
Total % 93.8% 6.3% 

 

Total 
N 41 7 48  

Total % 85.4% 14.6% 
 

 

Sig, significance, * P < 0.05 
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2. 식립 토오크 

 

Laser -drilling, non-drilling, bur-drilling 순으로 식립 토오크 값이 컸으며, 

bur-drilling 군은 나머지 두 군에 비해 유의하게 낮았다 (P < 0.05) (Table 2). 

 

Table 2. Insertion torque comparison between the groups. 
 

 Insertion Torque (Ncm) 

 Mean SD SEM. 

Non-Drilling 15.22 
a
 5.28 1.28 

Laser-Drilling 15.98 
a
 6.30 1.62 

Bur-Drilling 10.57 
b
 5.10 1.27 

SD; Standard deviation, SEM; Standard error of mean 

a,b The same superscripts indicate no stability significant difference between 

the indicated group (P > 0.05). 

 

 

3. 동요도(Periotest value) 

 

3개의 군 모두 식립시 가장 적은 값을 나타내었다. Bur-drilling의 경우 3주에 

급격히 증가한 후 12주까지는 비슷한 동요도를 보였다. 시간과 식립 방법의 

상호작용이 동요도에 유의성 있는 영향을 주어 시점간 동요도 차이가 

존재하였다(Table 3, Fig. 7). 3주와 6주에서 모두 bur-drilling 군이 non-drilling 

군에 비해 유의성 있게 높은 동요도를 나타냈다 (P < 0.05).  
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Table 3. Mobility change for loading periods (Periotest value) 

 

Weeks 
0 3 6 9 12 

Group Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Non-Drilling 7.11 3.65 9.83 5.33 10.14 3.03 12.62 6.89 12.18 4.45 

Laser-Drilling 7.63 5.34 9.35 6.84 14.75 2.72 13.50 
 

15.90 1.78 

Bur-Drilling 4.71 3.56 15.41 6.36 16.58 5.31 16.50 6.55 15.06 4.81 

SD; Standard deviation  

 

 

 

 
 

Fig. 7. Graph of Periotest values(PTV). Comparison of PTV between 0,3,6,9 and 

12.weeks. ND; Non-Drilling, LD; Laser-Drilling, BD; Bur-Drilling, *p<0.05  
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4. 조직 소견 
 

  

3W ND                              12W ND 

  

3W BD                              12W BD 
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3W LD                              12W LD 

 

Fig. 8. Comparison of histological photos according to drilling methods.  W, 

weeks; ND, non-drilling group; BD, bur-drilling group; LD, laser-drilling group 

(Toluidine blue staining, Magnification is X100) 
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5. 골 접촉률 (Bone Implant Contact) 

 

모든 군은 3주와 12주 비교 시 시간이 지남에 따라 감소의 양상을 나타냈으며, 

Non-drilling 군과 laser-drilling 군은 Bur-drilling 군에 비해 유의하게 높은 값을 

나타내었다 (P < 0.05) (Table 4, Fig. 11). 

 

Table 4. Bone implant contact of each group (unit: %). 

 

Group 

 

Week 

Non-Drilling Laser-Drilling Bur-Drilling 

Mean SD Mean SD Mean SD 

3 73.79 4.55 80.69 2.23 48.20 9.37 

12 52.84 7.19 51.43 4.74 45.98 5.95 

 

SD; Standard deviation. 

 

Fig.9. Graph of Bone implant contact of each group (unit: %). 
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6. 골 면적비율 (Bone Volume/ Total volume) 

 

식립 방법에 따른 3개 군에서 전체골 면적비율에 유의한 차이는 없었다(Table 5 

Fig. 12). 

 

Table 5. Total Bone Volume of each group (unit: %). 

Group 

 

Week 

Non-Drilling Laser-Drilling Bur-Drilling 

Mean SD Mean SD Mean SD 

3 72.96 3.17 68.68 3.33 68.78 5.96 

12 77.73 4.04 67.55 8.32 68.89 3.96 

 

SD; Standard deviation 

 

 

Fig.10. Graph of Total bone volume of each group (unit: %) 
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7. 골 흡수 깊이 (Crater Depth) 

 

Bur-Drilling 군에서 시간이 지날수록 골 흡수 깊이는 증가하였고, 나머지 2 군은 

감소하였다. Non-Drilling 군은 나머지 2군에 비해 유의성 있게 깊이가 감소하였다.  

 

Table 6. Crater depth of each group (unit: μm). 

 

Group 

 

Week 

Non-Drilling Laser-Drilling Bur-Drilling 

Mean SD Mean SD Mean SD 

3 390.3 54.7 587.9 71.6 430.3 65.3 

12 287.2 52.9 408.2 93.2 765.4 142.4 

 

SD; Standard deviation  

 

 

Fig. 11. Graph of Crater depth of each group (unit: μm)
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Ⅳ. 고 찰 

 

1960년대에 ruby laser의 조사가 치아에 미치는 영향이 처음으로 보고된 후 CO2, 

ND:YAG, ArF:Excimer 등 여러 laser에 대한 연구가 이루어졌다(Goldman 등, 

1964, Wigdor 등, 1995). Laser는 Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation(방사선의 유도방출에 의한 광증폭)의 약자로 laser에 의해 발생된 빛은 

단색으로 특정 파장을 가지며 퍼지지 않고 멀리까지 전달된다. laser 발생 장치는 

능동 매질(active medium), 외부광원(external power supply), 광학 공명기(optical 

resonator), 냉각 장치(cooling system), 제어장치(control system), 방출장치 

(delivery system)로 구성되며 능동 매질이 광원에 의해 에너지를 받게 되면 

특정파장을 가지는 단색의 빛 에너지(monochromatic light energy)가 방출되고 

방출장치에 의해 표적조직에 전달된다. Laser는 능동 매질(기체 또는 고체)의 종류에 

따라 분류할 수 있으며 치과 영역에서 쓰이는 가스 laser에는 CO2, Argon, Helium-

neon laser와 고체 laser 인 Nd:YAG, Holmium:YAG, Erbium:YAG, Er,Cr:YSGG, 

Dye, Diode laser 등이 있다. Laser를 파장에 따라 UV laser(Ultraviolet laser) 와 

IR laser(Infrared laser)로 나눌 수 있으며, IR laser가 의학분야에서 많이 적용되고 

있는데, 그 이유는 대부분의 조직에서 물이 적외선 부근인 2.94 µm의 파장을 강하게 

흡수하기 때문이다.  

일반적인 laser의 장점으로는 살균상태의 유지(Ando and Aoki, 1996), 출혈 및 

통증의 감소(Pogrel, 1989, White 등, 1998), 정밀한 절단이 가능한 것이다. 또한 

한가지 기구로 용도에 따라 조사 방식을 달리하면 절개, 지혈 등 여러 가지 효과를 
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나타내므로 기구수가 줄어들며 보통 봉합이 필요 없고 적은 반흔을 남긴다. 

Ivanenko 등(2000)은 laser를 이용한 골절제술 시 기계적 진동, 조직과 직접적인 

접촉 없이 삭제가 가능하며 복잡한 형태의 삭제가 가능하다고 하였고, 지혈, 

살균효과도 보고하였다. 

본 연구에 사용된 Waterlase MD는 Er,Cr:YSGG laser로 erbium, chromium, 

yttrium, scandium, gallium, garnet(고체)을 매질로 하고 2.78 µm의 파장을 가져 

물에 잘 흡수되는데 모든 치아조직은 물을 포함하고 있기 때문에 치과영역에서도 

많이 사용된다. 제거 기전은 표적조직에 laser를 직접 조사하는 방식이 아니라 

sapphire나 zirconium tip 주위로 분사되는 작은 물방울에 laser energy가 흡수되면 

조직 표면에 강력한 기계적 힘을 야기하는 미세폭발(micro-explosion)이 일어나게 

되는데 이 힘을 이용하여 조직을 빠르고 깨끗하게 제거하는 것이다. Laser를 조직에 

조사 시 표면의 광학적인 성질에 따라서 그 반응 양상이 매우 다르므로 조직의 구성 

성분에 따라 적절한 파장의 laser를 선택해야 한다. 뼈에 포함된 유기질의 경우 

95%정도가 collagen으로 구성되어 있으며 무기염은 주로 calcium phosphate의 

형태를 이룬다. 이들은 물처럼 2.9~3.3 µm의 파장을 잘 흡수하며 물분자와 매우 

가깝게 결합되어있다. 따라서 2.78 µm의 파장을 가지는 Er,Cr:YSGG laser는 1064 

µm와 10.6 µm의 파장을 가지는 Nd:YAG나 CO2 laser 보다 골에 대한 흡수율이 더 

높다. Er,Cr:YSGG laser는 Er:YAG laser와 파장(2.94 µm)을 제외하고는 형태학적 

영향 등 다른 모든 면에서 거의 비슷하다(Kimura 등, 2001). 

정상적 위치에 식립된 미니스크류 48개중에 laser-drilling 군에서 5개, 나머지 

군에서 각각 1개씩 고정원으로 실패하여 85.4%의 성공률을 나타내었다. 본 

실험에서는 250-300 gm 의 힘을 즉시 적용하였는데, De Smet 등(2006)은 골 주위 
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치유과정 중 만기부하에 비해 조기 부하에서 더욱 빠른 치유가 일어나며, 이는 일정 

범위 내의 기계적인 자극 하에서 골질을 유도하려는 성향이 있다고 하였다. 

조(2009)는 200 gm 과 500 gm 교정력에 따른 성공률의 차이가 없었다고 하였다. 

Buchter 등(2005)은 300 gm 적용시 77%의 성공률을 보였으며, 100 gm에서는 

실패가 없었다고 하였다. Mortensen 등(2009)은 600 gm 교정력을 적용하여 15개 

모두 성공하였다고 하였다. 실험동물의 차이, 식립 위치에 따른 골 밀도와 골 양의 

차이 등이 조금씩 다른 결과를 보인 원인으로 생각된다. 

Cheng 등(2004)은 식립토오크가 교정용 미니스크류의 초기안정성을 평가할 수 

있는 방법임을 제시하였고 치과용 임플란트에서도 식립토오크의 측정이 일차적인 

임플란트 안정성의 표시자로 사용될 수 있으며 임플란트의 기계적 성질을 반영한다고 

하였다(Homolka 등, 2002). 식립토크가 크면 초기 안정성 면에서는 좋을 수 있으나 

골에 과도한 변형 및 압축력이 생김을 의미하며 골계면에서의 울혈과 괴사, 

미니스크류의 파절이 일어날 수 있다(Meredith, 1998, Ueda 등, 1991). 자가 

드릴법으로 식립시 피질골이 단단할 경우나 치근과 접촉하면 미니스크루의 파절이 

발생할 수 있다(Cheng 등, 2004; Buchter 등 2005).  

본 연구에서 non-drilling, laser-drilling 군의 식립토오크 값은 15 Ncm 정도로 

유사하였는데 beagle 을 실험에 사용한 기존연구의 14.2 Ncm 과 유사한 수치이다(차, 

2006). Cheng 등(2004)은 초기 안정성을 확보하기 위해서 일정 크기의 

식립토오크가 필요하다고 하였다. Motoyoshi 등(2006)은 미니스크류의 성공률을 

높이는 적절한 식립토오크를 결정하고자 미니스크류 식립토오크를 측정하였는데 높은 

식립토오크가 오히려 낮은 성공률을 보였다. 식립 토오크가 높을 경우 초기 안정성은 

좋지만 주변골에 응력이 높아 골괴사와 국소 허혈을 초래하여 골융합을 방해한다고 
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하였다(Meredith, 1998). 본 연구에서 bur-drilling 군보다 높은 식립 토오크를 보인 

non-drilling 군의 경우 성공율이 높았고, laser-drilling 군에서는 성공율이 낮아 

탈락과의 연관성은 적다고 생각된다. 

본 연구에서 bur-drilling 군의 식립 토오크 값이 10 Ncm 로 2 개의 군보다 

유의성 있게 낮았다 (P>0.05). 이는 피질골 천공의 직경과 관련이 있다고 생각된다. 

Wilmes 등(2006)은 pre-drilling hole 의 직경과 깊이가 증가할수록 낮은 

식립토크를 보인다고 하였는데, 2 mm 이상의 깊이에서는 식립토크에 대한 뚜렷한 

영향이 없고, pre-drilling 은 피질골을 완전히 천공시키는 정도 깊이까지 행하는 

것이 좋다고 하였다. Self-drilling 미니스크류 식립 시에는 피질골을 약화시키는 것 

정도로도 충분히 식립토오크를 감소 시킬 수 있으며 미니스크류의 파절 등을 막을 수 

있다고 하였다. 피질골의 두께는 사람에 따라, 부위에 따라 다양한데 김 등(2006)과 

Deguchi 등(2006)의 연구결과들 볼 때 실제 임상에서 피질골 두께는 3 mm 를 넘기 

힘들다는 것을 알 수 있다. 

Oktenoglu 등(2001)은 미니스크류의 식립토오크는 pre-drilling hole 의 직경에 

가장 큰 영향을 받으며 그 크기는 미니스크류 중심부의 직경보다 작아야 한다고 

하였다. Heidemann 등(1998)은 pilot hole 은 스크류 외경의 85%정도까지 확대하는 

것이 유지력을 감소시키지 않는 범위 내에서 적절하며 실제 임상적용 시에는 

drilling 시의 움직임으로 인해 실제 drill 의 직경보다 크게 hole 이 형성되므로 스크류 

외경의 80% 정도까지 확대하는 것이 추천된다고 하였다. 이는 Gantous 등(1995)이 

보고한 80 - 85%와 일치한다. 본 연구의 bur-drilling 군에서 사용한 파일롯 드릴은 

직경 1.2mm 로 미니 스크류의 직경 1.5mm 에 대해 80%의 크기였으나, 실제 

실험에서는 drill 의 움직임으로 hole 의 직경은 더 커졌을 가능성이 있다. 
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Laser-drilling 군 식립 토오크 값이 가장 컸으며, 사용된 미니스크류는 self-

drilling type 이며, 직경 0.6 mm tip 으로 13 초간 조사시에 형성된 1.3 mm 정도의 

pre-drilling hole 의 깊이는 식립시 가해지는 과도한 stress 를 막기에는 충분하다고 

하였다(김 등, 2009). 

동요도 측정에서 bur-drilling 군이 다른 두 군에 비해 3 주와 6 주에서 높은 값을 

나타냈으나 12 주에서 laser-drilling 이 동요도가 제일 높았으며, 통계적으로 유의한 

차이가 없었다. 동요도 측정은 그 재현성과 정확도에 관해 논란이 있으나(Isidor 등, 

1998) 임상적으로 미니스크류의 안정성을 계측할 수 있는 손쉬운 방법으로 의미가 

있다. 이번 실험에서 bur-drilling 군에서 식립시 가장 적은 값을 나타냈고 3 주에 

급격히 증가한 후 12 주까지 완만한 양상을 보였다. 3 주보다 12 주에서 동요도가 

증가하는 것은 미니스크류와 골 사이에 발생하는 응력과 주변 조직의 괴사로 인해, 

초기 안정성이 치유과정에서 감소한다는 결과와 일치한다(차, 2006; Okazaki 등 

2008).  

미니스크류의 골접촉률은 bur-drilling 군이 다른 두 군에 비해 유의하게 낮은 

값을 나타냈다. 그러나, 다른 두 군보다 기간에 따른 골접촉률 변화량이 적은데 이는 

pilot drilling으로 인해 식립 시부터 골 접촉률이 두 군에 비해 낮았던 것 때문으로 

생각된다. Kesler 등(2006)은 Er:YAG laser를 이용한 실험에서 bur-drilling 과 

비슷하거나 더 높은 BIC값을 보고한 바 있다. 

골면적 비율은 세 군 모두 기간이 지남에 따라 증가하였으며, non-drilling, laser-

drilling, bone-driling 순으로 높은 수치를 보였으나, 통계적으로 유의한 값을 

보이지는 않았다. 골 면적 비율은 미니스크류 식립 후 신생골이 생기면서 늘어나게 

되는데, 본 연구의 결과에서는 탈락율의 차이를 설명하기에는 어렵다. 
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피질골 부위 중에서도 변연골(marginal bone)은 미니스크루 식립시와 교정력 

적용시 응력이 집중되는 부위이다. 임플란트에 대한 연구이지만 부하에 대한 

임플란트 주변 골반응을 보고한 연구에서 임플란트의 변연부위에서 가장 흔하게 

골흡수가 일어난다고 보고하였다(Lekholm 등, 1986). Duyck 등(2001)은 과도한 

힘의 dynamic load가 임플란트에 미치는 영향을 발표하면서 변연골(marginal 

bone)에서 crater 모양의 골 결손을 일으킨다고 보고하였다.  

본 연구에서 피질골 상연부의 분화구형 골흡수 깊이를 측정하였는데 non-drilling 

군이 나머지 두 군에 비해 골 흡수 깊이가 유의성있게 작았다. 기간에 대한 

영향으로는 12주에서 크기가 3주에 비해 감소하여 식립시 응력에 의한 골 손상이 

골개조 과정에 의해 치유되는 것으로 생각되는데 bur-drilling 군에서는 증가하였다.   

Kitamura 등(2004)도 측방력이 가해지는 임플란트 주변의 골흡수가 변연골에서 

시작되는 것을 보여주었다. 유한요소 분석을 통하여 미니스크류에 가해진 교정력 

부하의 대부분이 피질골에서 일어나며 피질골 두께가 부하전달에 중요한 역할을 

하는 것이 보고되었다(Dalstra 등, 2004). 두꺼운 피질골은 초기 안정성이 크고 

부하에 대한 bone strain이 피질골 두께에 의해 결정되고 해면골의 역할은 적기 

때문이다(Frost, 1994). 같은 크기의 부하라도 피질골의 두께에 따라 병리학적 

과부하창에 해당 되는 응력이 다름을 알 수 있다. Isidor (2006)는 6700 µm 

변형률을 넘는 높은 응력은 과도한 부하에 의한 미세골파절이 일어나 주변골이 

회복되는 능력을 초과한다고 하였다. 골 재형성 능력을 초과하는 과도한 힘이 

임플란트에 가해질 경우 비조절성 수직 골 손실로 결국에는 임플란트 실패를 

초래할 수 있다는 것이다. 즉 피질골 흡수와 미니스크류의 안정성과의 관련이 있을 

수 있다. 
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Wang 등(2002)은 소의 하악골에 Er,Cr:YSGG laser를 적용했을 때 tip을 

움직이지 않았을 때는 접촉시킨 군이 비접촉군에 비해서 hole의 깊이가 깊었고 접촉 

시에는 hole의 하방 1/3 부분에서 탄화된 양상이 관찰 되었으나 비접촉군에서는 10 

µm 이내의 최소한의 열손상을 보였다고 한다.  

최근 보철용 임플란트 식립을 위한 pre-drilling시에도 laser가 대안으로 많이 

사용되고 있는데. 그 이유중의 하나로 bur를 사용한 drilling 시에 발생하는 열에 의한 

골 손상을 들 수 있다. 온도상승에 의한 손상을 최소화 하기 위해서는 날카로운 bur를 

사용한 간헐적인 drilling, 충분한 irrigation이 추천되기는 하지만(Adell 등, 1985, 

Beningto 등, 2002) 여러 연구에 의하면 drill이 여러 번 반복되어 사용되면 온도 

증가를 피할 수 없다(Chacon 등, 2006). 하지만 Er,Cr:YSGG laser나 Er:YAG laser는 

주변 조직에 대한 열손상을 최소화 할 수 있으며 이는 파장이 가지는 광학적 특성 

때문이라 할 수 있는데, CO2 laser나 ND:YAG laser보다 물에 대한 흡수율이 높기 

때문이다(Buchanan 등, 1987). Sasaki 등(2002)에 의하면 쥐의 parietal bone에 조사 

시 표면의 많이 변화된 층과 깊은 층의 덜 영향 받은 층으로 구성된 30 µm 정도 

두께의 얕은 층만 변화를 보였으나, CO2 laser를 조사 시에는 골이 녹거나 탄화되는 등 

더 광범위한 열손상이 나타났다(Sasaki 등, 2002). Eriksson 등(1983)에 의하면 온도 

상승에 대해 골이 생존할 수 있는 역치는 47°C에서 1분으로, 체온에서 10°C 정도 

상승한 상태에서 1분간은 유의할 만한 열손상이 나타나지 않는 것을 의미한다. Kimura 

등(2001)은 Er,Cr:YSGG laser를 10초간 조사 시에 4°C의 온도 증가를, 30초 

조사시에는 최대 15°C의 온도 상승을 보고한 바 있다.  

Lewandrowski 등(1996)은 Er:YAG laser를 쥐의 하악에 조사하였을 때 bur로 

drilling 했을 때와 비슷하거나 오히려 더 빠른 치유양상을 보였다고 하였다. Schwarz 
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등(2006)은 Er:YAG laser를 이용하여 drilling을 시행한 군과 bur를 사용하여  

drilling한 군의 골유착 양상에 대해 비교했는데 실험 결과 Er:YAG laser를 조사한 

군에서 비록 2주째에는 bur를 이용하여 drilling한 군보다 임플란트와 골 사이의 

간격이 컸으나 12주 후에는 새로운 골의 형성으로 BIC(Bone-implant contact)에서 

유의한 차이가 나타나지 않았다고 한다. Kesler 등(1999)에 의하면 쥐의 tibia에 

Er:YAG laser를 이용했을 경우 골계면에 손상을 주지 않았으며 3주와 12주째에는 

bur를 이용한 drilling군보다 오히려 더 높은 BIC값을 보였다. Kesler 등(2006)은 

Er:YAG Laser는 신생골의 성장을 촉진시킬 수 있다고 하였으며, 기존 방법으로 

식립한 임플란트에 비해 골유착, 골치유, 더 높은 비율의 BIC를 얻을 수 있어, 

임상적으로 임플란트 식립에 사용될 수 있다고 하였다 

이러한 자료들을 종합해 볼 때 Er:YAG laser와 Er,Cr:YSGG laser는 골재생과 

치과용 임플란트의 골유착에 유해한 영향을 미치지 않는다고 볼 수 있다. 본 

연구에서 30초 이하로 laser 적용시간이 짧고 tip을 접촉시키지 않았기 때문에 실험 

과정 상에서는 미니스크류의 안정성에 유해한 영향을 미칠 만한 골손상은 없었을 

것으로 생각되나, 레이저 헤드에서의 주수 기전이 열손상을 최소화할 정도로 충분한 

냉각이 되었는지는 조직학적 분석 및 장기간의 조직반응에 대한 추가적인 연구가 

필요할 것이다. 추후 laser 조사시간을 더 늘리거나, flap을 형성하여 식립, tip의 

접촉여부 등의 조건을 추가한 연구가 이루어 진다면 실제 임상에서 laser를 pre-

drilling시에 더 유용한 정보를 얻을 수 있으리라 생각된다. 

Leucht 등(2007)은 plasma laser로 피질골 절개 시 골치유의 생물학적인 기전을 

연구하였는데, 치유가 촉진되었고, 골세포 괴사가 적었다고 하였다. 혈관형성이 

촉진되어 그러한 것은 아니며, 조골세포의 증식은 laser나 saw나 차이 없다고 하였다. 
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Ti:Sapphire Laser는 조골세포의 이동, 부착, 분화와 간헐적인 기질 침착을 촉진시켜 

창상 부위에 초기 염증을 감소시키는 데에 연관이 있다고 하였으며, CO2, Er:YAG 

laser는 과도한 양의 온도에 의한 손상이 발생한다고 하였다. 높은 온도는 세포 

괴사를 일으키는데, programmed cell death는 고온의 탓이라기 보다는 골세포를 

연결하는 lacunar-canalicular network내에서 매우 높은 전단응력을 일으키는 

압력파가 laser나 드릴 사용 시 생성되기 때문이라고 하였다. 

본 연구에서 미니스크류를 하악 협측골에 식립 후 즉시 교정력을 12 주 동안 

적용하였다. 식립 방법에 따라 non-drilling 군, laser-drilling 군, bur-drilling 

군으로 나누어 3 주, 12 주 동안 교정력을 부여한 후 미니스크류 주변의 치조골 

변화를 알아보았다. 성공률은 laser-drilling 군이 가장 낮았으며, 동요도에 있어서도, 

3 주에서 6 주까지는 bur-driling 군이 통계적으로 유의하게 높은 수치를 보였으나, 

12 주에서는 laser-drilling 군의 동요도가 높았지만, 통계적으로 유의하지는 않았다. 

식립 토오크의 경우, laser-drilling 은 피질골을 원뿔 모양의 hole 을 형성하여, bur-

drilling 보다 높은 수치를 보였다(김 등 2009). 피질골은 미니스크루 식립 시 와 

교정력을 적용했을 때 응력이 집중되는 부위이고 교정력 부하에 적응하는 골개조가 

활발하게 일어나는 부위이므로 미니스크류의 장기적인 안정성에 대한 추가 연구가 

필요할 것으로 생각된다.  
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Ⅴ. 결 론 
 

미니스크류 식립 후 식립 방법에 따른 미니스크류 주변 치조골 반응을 알아 보기 

위해 식립 토오크, 동요도를 측정하고 조직계측학적 분석을 시행하였다. 성견 

6 마리의 하악 협측골에 self-drilling 형의 미니스크류(Biomaterials Korea Inc., 

Seoul, Korea) 48 개를 식립하고, 식립 시 토오크와 동요도를 측정하였다. Non-

drilling, laser-drilling, bur-drilling 군으로 나누어 3 주, 12 주 동안 교정력을 

적용하였고 동요도를 측정하였다. 비탈회 표본을 제작하여 미니스크류 주변 골반응을 

조직계측학적으로 비교, 관찰하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 

 

1. 전체 미니스크류 식립 성공률은 85.4% 였으며, 식립 방법에 따른 

성공률(%)은 non-drilling 94.1%, bur-drilling 93.8%, laser-drilling 

66.7%순이었으며, 3 군 간 통계적 유의차가 있었다(P < 0.05). 

2. 식립 토오크는 laser-drilling 15.9 Ncm, non-drilling 15.2 Ncm, bur-

drilling 10.5 Ncm 순으로 값이 컸으며, bur-drilling 군은 나머지 군에 비해 

유의하게 낮았다(P < 0.05). 

3. 모든 군에서 동요도는 식립 시 가장 적은 값을 나타내었다. Bur-drilling 의 

경우 3 주에서 증가한 후 12 주까지는 비슷한 수치를 보였다. 3 주와 6 주에서 

모두 bur-drilling 군이 non-drilling 군에 비해 유의성 있게 높은 동요도를 

나타냈다(P < 0.05).   



31 

4. 골접촉률의 경우, 시간이 지남에 따라 모든 군에서 감소의 양상을 

나타냈으며, non-drilling 군과 laser-drilling 군은 bur-drilling 군에 비해 

유의하게 높은 값을 나타내었다(P < 0.05). 

5. 전제 골 면적 비율은 non-drilling, laser-drilling, bur-drilling 순이었으나 

통계적으로 유의한 차이는 없었다. 

6. Bur-drilling 군에서 12 주에 골 흡수 깊이는 증가하였고, 나머지 군은 

감소하였다. Non-drilling 군은 나머지 군에 비해 유의성 있게 깊이가 

감소하였다(P < 0.05). 

 

이상의 결과에서 non-drilling 방법으로 식립된 미니스크류 군에서 12 주동안 

안정적으로 유지됨을 보여주었다. 레이저를 이용한 pre-drilling 방법에서 보인 

탈락률을 고려하여 피질골의 열변성을 최소화할 수 있는 냉각 방법 등을 생각해 

보아야 할 것이다. 피질골은 미니스크류 식립 시와 교정력을 적용했을 때 응력이 

집중되는 부위이고 교정력 부하에 적응하는 골개조가 활발하게 일어나는 부위이므로 

미니스크류의 장기적인 안정성에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 생각된다.  
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Abstract 

 

Effects of pre-drilling affect the stability of orthodontic mini screw  

in beagle dog 

Jae Hong Yang 

 

Department of Dental Science 

The Graduate School, Yonsei University 

(Directed by Professor Chung-Ju Hwang D.D.S., M.S.D., Ph.D.) 

 

The main purpose of this study was to evaluate the stability of orthodontic 

mini-screws according to methods of pre-drilling. Methods of orthodontic 

mini-screw placement were divided into 3 groups (non-drilling, bur-drilling, 

laser-drilling with Watelase MD). Mini-screws (Biomaterials Korea, Seoul, 

Korea) were placed into buccal alveolar bone of the mandible in 6 beagle 

dogs. Orthodontic forces (250 -300 gm) were applied during 12 weeks. 

Insertion torque, periotest value were measured and after sacrifice of the 

dogs, histomorphometrical analysis (bone implant contact, bon volume, 

carter depth) was performed.  
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The obtained results were as follows: 

1. The overall success rate was 85.4%. The success rates according to 

methods of placement were as follows; Non-drilling group was 94.1%, 

bur-drilling group was 93.8% and laser-drilling group was 66.7%. There 

were statistically significant differences between the three groups. 

2. Insertion torque according to methods of placement were as follows; 

Laser drilling group was 15.9 Ncm, non-drilling group was15.2 Ncm 

and bur-drilling group was 10.5 Ncm. Insertion torque of bur-

drilling group showed significantly lower value compare with other 

groups (P < 0.05).  

3. The periotest values(PTV) were lowest on placement of mini-

screws in all groups. PTV of bur-drilling group was increased in 3 

weeks, and showed flat values until 12 weeks. On 3, 6 weeks, bur-

drilling group showed significantly higher PTV compared with non- 

drilling group (P < 0.05). 

4. Bone implant contact (BIC) values were decreased over time in all 

groups. Bur-drilling group showed significantly lower BIC values 

compared with other groups (P < 0.05). 

5. A significant difference was not observed in total bone volume. Bone 

volume values were high in following order. Non-drilling, laser-

drilling, bur-drilling. 
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6. rater depth values were increased on 12 weeks in bur-drilling group 

and were decreased in other groups. Crater depth values were 

decreased significantly in non-drilling group compared with other 

groups (P < 0.05). 

 

In this animal study laser-drilling group showed low success rate, non-

drilling group kept stably during 12 weeks. Considering rate of failure rate in 

laser-drilling group, cooling methods is required to minimize thermal 

degeneration of cortical bone. Therefore, the further investigation is 

required to determine the biological stability (the prevention of thermal 

degeneration) of mini-screw for orthodontic force. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: orthodontic mini-screw, histomorphometric analysis, pre-drilling, 

Er,Cr:YSGG laser 


